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束光器延时开关电路的设计与制作
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  目前,本院使用 4 台岛津 EDL 50L 型 500mA X 线机作为常

规拍片的主力,因工作量大, 束光器延时开关特别容易损坏, 由

于该机型较老,配件不易购买而且价格昂贵, 所以自行设计制

作了延时开关电路(延时时间 1~ 30s, 可调)。经过一段时间使

用证实该电路性能稳定可靠。由于该电路设计合理, 制作精

良,印刷电路板非常小并附在按钮开关上, 因此几乎适用所有

机型的束光器。

束光器延时开关电路须控制一个 12V 100W钨卤素灯的断

开与闭合,经推算该电路电流大约为 10A, 由于束光器内空间较

小,不可能使用体积较大的元器件,因双向可控硅具有体积小,

无触点,性能可靠等优点, 所以决定采用双向可控硅作为本电

路的开关器件,双向可控硅采用电容器充放电电路作为触发电

路,具体电路见图 1。

工作原理  点击开关 K, 12V 工作电压给电容器 C3 充电,

三极管 V导通, 光耦 D1 工作, 使双向可控硅 SSR 触发回路导

通,双向可控硅 SSR工作, 钨卤素灯 L点亮。由于开关 K断

图 1  电路示意图。符号说明如下: K 按钮开关(无锁无灯 ) ; V 三极

管 9013;C1电容器( 2200uf, 32V) ; C3充放电电容器 470uf, 32V; U 桥

式整流 2A; L 钨卤素灯(12V, 100W) ; Rl电阻 2K; D1 光耦; C2电容

器( 22uf, 32V) ; D 三端稳压管 ( 7812; SSR: 双向可控硅 ( 12A, 400V) ; R

可调电阻 20k8 (阻抗越高,延时时间越长)。

开, 电容器 C3经可调电阻 R,三极管 V回路放电, 大约14s(将可

调电阻 R调到 9K) , 电容器 C3 两端电压降到 0. 7 伏时, 三极管

V截止, 光耦D1停止工作,使双向可控硅 SSR触发回路断开, 双

向可控硅 SSR不工作,灯泡 L熄灭。
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