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# 经验介绍#

图 1 改制和安装示意图。

图 2  未改造前乳腺机所摄图像, 乳房组

织对比度差, 无明显层次感。  图 3  改

造后用 IP板经数字化处理后的钼靶片,

乳房组织对比度好,层次丰富, 血管显影

清晰。
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  MO-30 型乳腺摄影机是上海医疗设

备厂制造的 20 世纪 70 年代产品。从目前

看,随着医疗设备的飞速发展, CR、DR 的

面世,特别是与国外进口的数字式乳腺摄

影机相比较已十分落后。MO-30 型乳腺

摄影机使用的是 5 cm @ 7 cm 常规暗盒,使

用胶片尺寸比较小, 不能完全满足全乳房

的照射;另外, 乳腺组织与软组织的密度

很接近,特别是年青女性 ( 18~ 40 岁 ) , 乳

腺组织丰富, 腺体致密, 要得到一张对比

度、层次感良好的优质乳腺胶片, 对机器

的要求是相当高的。常规胶片的对比度、

锐利度、层次感比较差, 给诊断带来一定

的困难(图 1a) , 误诊率也比较高。

本院购置 CR以后, 我们对 MO-30 型

乳腺机进行了改造, 主要改装了暗盒托

板,将原来只能放置 5 cm @ 7 cm 暗盒的托

板加长加宽,其大小正好能放下 CR 8 cm

@ 10 cm 信息板。并且略加长了焦片距,

扩大了照射野(图 1b) , 连接架是用不锈钢

板制成,托盘底板是用胶木板制成, 底版

两侧安装有片盒插入槽, 在托板的连接架

上打上与原机架连接相吻合的镙丝孔, 安

装时用镙丝钉将暗盒托盘固定在原机架

上,这样就改装成了 M O-30型数字式乳腺

机(图 1b)。

将普通钼靶摄影改造成数字摄影, 从

而从根本上解决了普通钼靶摄影的一些

问题,其主要优点如下:

①把原来的 5 cm @ 7 cm 小胶片改成

8 cm @ 10 cm 信息板, 并增加了焦片距, 从

而扩大了照射野,完全解决了照射野过小

的问题; 并减少了对乳腺组织的照射剂

量, IP 板与常规胶片相比较, 照射量减少

了 7kV、15mA 左右。

②由于使用了 CR 信息板, 可对图像

的窗宽窗位进行调整, 拍摄出来的胶片清

晰度、对比度、锐利度有了很大的提高, 不

仅能清晰显示乳腺组织,而且能把乳腺皮

肤、皮下组织、腺体及血管、腺导管层次清

晰地展现出来, 对某些细小病灶 CR 更能

体现它的优越性, 如乳腺中的钙化, 可通

过窗宽窗位的调整和对局部病灶的放大,

直至钙化显示到最清晰, 从而提高了诊断

的正确性(图 2、3) ; 还可与 H IS/ R IS 系统

联网,实现院内和远程图像管理、传输和

光盘储存。

③改造技术及安装简单, 使用非常方

便。

④因 MO-30 型普通乳腺机改造后使

用的是 CR信息板 ,得到的图像非常清晰,

与投资 100 多万元买数字式乳腺机相比

较,具有花钱极少效果相同的优点 (无需

CR钼靶专用信息板与之相匹配的软件 ) ,

对目前无力购置数字式乳腺机而又已购

有 CR的医院来说无疑是一条捷径。
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