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迭代重建在膝关节置换术后Ｘ线数字化断层融合检查中的应用
价值

张雪琴，李真林，孙加冠，杨吉学

【摘要】　目的：探讨Ｘ线数字化断层融合（ＤＴＳ）运用迭代重建技术（ＩＲ），降低膝关节图像金属植入物伪影的可行性

和临床应用价值。方法：７９例人工膝关节置换术后患者行ＤＴＳ扫描，分别采用滤波反投影重建（ＦＢＰ）技术和迭代重建

（ＩＲ）技术对原始图像进行重建。从图像清晰度、假体金属植入物与周围骨相连结构的显示度、金属伪影的多少等方面对

两组图像进行分析并评价。根据骨科临床对人工膝关节的分区，在后处理工作站上测量Ａ１～Ａ７区域内假体与骨之间硬

化束金属伪影的长度。结果：对两种重建技术所得到的图像进行主观评价，ＩＲ组优片率为８８．６％，ＦＢＰ组优片率为６２％，

ＩＲ组优片率高于ＦＢＰ组，差异有统计学意义（犘＜０．０５）。ＩＲ组重建图像在Ａ１、Ａ３～Ａ７区域无金属伪影，仅３例图像Ａ２

区域见少许金属伪影，Ａ７区域关节间隙内聚氨酸脂软垫显示清晰；ＦＢＰ组人工假体在 Ａ１～Ａ７区域均见金属伪影，伪影

长度为０．５～２．６ｍｍ。ＦＢＰ组图像伪影明显多于ＩＲ组。结论：有金属植入物的人工膝关节置换术后患者行ＤＴＳ检查，

运用ＩＲ技术可明显减少金属植入物伪影，图像质量明显改善，在术后随访中具有较高的临床应用价值。

【关键词】　全膝关节置换术；人工膝关节；数字化断层融合；迭代重建；放射摄影术
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　　全膝关节置换术（ｔｏｔａｌｋｎｅｅａｒｔｈｒｏｐｌａｓｔｙ，ＴＫＡ）

能较好地缓解患者的膝关节疼痛，矫正关节畸形，改善

患病关节活动度，重建一个功能接近正常的关节，提高

生活质量。ＴＫＡ已经成为治疗晚期膝关节疾病有效

和常用的外科治疗方法，因此重度膝关节炎进行全膝

关节置换的患者越来越多［１，２］。ＴＫＡ复查的主要手

段为影像学检查，常用的检查方法有数字化Ｘ线摄影

（ｄｉｇｉｔａｌｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ，ＤＲ）和ＣＴ。ＤＲ显示重叠图像，

假体以及相融合的解剖结构不能清晰显示；由于金属

植入物产生的伪影可使ＣＴ图像质量严重下降，对临

床骨科医生的诊疗带来影响［３］。如何减轻金属伪影、

改善图像质量是放射科和骨科医生需解决的难题。数

字化断层融合技术（ｄｉｇｉｔａｌｔｏｍｏｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，ＤＴＳ）是近

０２４ 放射学实践２０１６年５月第３１卷第５期　ＲａｄｉｏｌＰｒａｃｔｉｃｅ，Ｍａｙ２０１６，Ｖｏｌ３１，Ｎｏ．５



年来快速发展的一项Ｘ线体层成像新技术，具有辐射

低、空间分辨力高、金属伪影少等优点，本研究旨在探

讨ＤＴＳ迭代重建（ｉｔｅｒａｔｉｖｅｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，ＩＲ）技术去

除ＴＫＡ金属植入物伪影的可行性和临床应用价值。

材料与方法

１．病例资料

搜集２０１４年３月－７月膝关节置换术后行膝关

节ＤＴＳ扫描的患者７９例，其中男３３例，女４６例，年

龄４５～７８岁，平均年龄（６０±３）岁。纳入标准：患者进

行人工全膝关节置换手术，植入假体均为钛合金植入

物。

２．检查方法

ＤＴＳ检查均采用岛津公司ＳｏｎｉａｌｖｉｓｉｏｎｓａｆｉｒｅⅡ

全数字化大平板透视摄影系统及岛津图像后处理工

作站。所有患者均取仰卧位，将被检查部位置于检查

床中心，焦片距为１１００ｍｍ，首先拍摄定位像，从股骨

下段到胫腓骨上端，包含整个人工膝关节，选用膝关节

ＴＯＭＯＳ（Ｔｏｍｏｓｙｔｈｅｓｉｓ断层融合）扫描序列，均行正

位和侧位扫描。曝光条件：６５ｋＶ，２．５ｍＡｓ，断层夹角

４０°，成像时间为７．５ｓ，得到原始图像７４幅。

３．图像重建

扫描后原始数据分别采用滤波反投影重建技术

（ｆｉｌｔｅｒｂａｃｋｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ，ＦＢＰ）和ＩＲ技术重建两组图像

（ＦＢＰ和ＩＲ组），数据处理除重建算法不同外，其他参

数均保持一致。采用与兴趣区相适应的范围：重建中

心层高８０ｍｍ，范围１２０ｍｍ，层厚２．０ｍｍ，选择与金

属植入物大小相匹配的 ＭｅｔａｌＭ 重建。由于重建方

法不同，所需的时间有所不同。

４．图像评价与数据分析

在隐藏患者信息和重建方式的情况下，由放射科

和骨科各２位医生分别对２组图像质量进行评分，意

见不一致时协商达成一致。具体评价标准为：优，解剖

结构、骨小梁及骨皮质显示清晰，关节间隙显示清晰，

金属植入物与周围骨的相连结构情况显示清楚，无金

属伪影；良，解剖结构显示清晰，骨小梁及骨皮质显示

尚可，关节间隙清晰，金属植入物与周围骨的相连结构

显示尚可，少量金属伪影；差，解剖结构的对比度与清

晰度均较差，金属植入物与周围骨的相连结构显示不

清楚，金属伪影明显，关节间隙不清，不利于诊断。

根据骨科临床应用对人工膝关节进行分区，以正

位为例，分为假体上部（Ａ１区）、中部外侧（Ａ２区）、中

部内侧（Ａ３区）、外下部（Ａ４区）、内下部（Ａ５区）、假

体远端（Ａ６区）、膝关节间隙（Ａ７区），观察此七区金

属植入物与周边骨水泥相连部位的融合度。在后处理

工作站上测量假体或骨水泥与骨之间的金属伪影长

度，以人工假体边缘为起点，测量假体周围的硬化束低

密度影，测量３次，结果取其平均值。

５．统计学分析

采用ＳＰＳＳ１９．０软件进行统计学分析，四位医师

对两组图像的阅片结果采用配对设计的χ
２ 检验进行

比较，以犘＜０．０５为差异有统计学意义。

结　果

１．ＩＲ组与ＦＢＰ组图像质量的主观评价比较

４位医师从图像清晰度、假体金属植入物与周围

骨相连结构的显示清晰度、金属伪影的多少等方面对

两种重建技术得到的图像进行评价

在ＦＢＰ组中，优秀片比例为６２％（４９／７９），良好或

差片比例为３８％（３０／７９）。在ＩＲ组中，优秀片比例为

８８．６％（７０／７９），良好或差片比例为１１．４％（９／７９），两

组比较差异有统计学意义（犘＜０．０５）。

２．ＩＲ组与ＦＢＰ组图像质量的客观评价比较

ＦＢＰ组与ＩＲ组两组图像均能显示人工膝关节的

形态以及相邻的解剖结构，ＩＲ组重建图像在Ａ１、Ａ３、

Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７区域无金属伪影，仅３例Ａ２区域可见

少许金属伪影，Ａ７区域关节间隙内聚氨酸脂软垫显

示清晰；ＦＢＰ组人工假体在Ａ１～Ａ７区域均可见金属

伪影，伪影长度为０．５～２．２ｍｍ（表１）。ＦＢＰ组重建

图像Ａ１～Ａ７区域均可见金属伪影，其中以 Ａ７区域

最多。由于无金属伪影，ＩＲ组图像显示金属植入物边

缘清晰度、假体与周边骨水泥的融合度、人工关节间隙

的显示清晰度均较ＦＢＰ图像明显改善（图１～３）。

表１　ＦＢＰ组与ＩＲ组重建后各区域金属伪影长度

区域 ＩＲ组（ｍｍ） ＦＢＰ组（ｍｍ）

（Ａ１）区 ０ １．０～１．５

（Ａ２）区 ０～０．３ １．１～１．８

（Ａ３）区 ０ ０．６～１．６

（Ａ４）区 ０ １．０～１．９

（Ａ５）区 ０ １．１～１．９

（Ａ６）区 ０ ０．５～１．４

（Ａ７）区 ０ １．３～２．６

３．ＩＲ组与ＦＢＰ组重建时间比较

由于金属的阈值与身体组织不同，ＩＲ重建技术在

采集的原始图像中，先将含金属结构的影像从原始图

像里分离出来，金属影像和假体周围的骨影像分别单

独重建，再通过四次迭代重建计算，最终融合成完整的

图像，减少了ＦＢＰ重建中金属物周围的伪影，并使其

成像更为清晰，但由于数据量较大，重建所需时间较

ＦＢＰ长，本研究ＦＢＰ组重建时间为１５～２３ｓ，ＩＲ组重

建时间为１３２～１４６ｓ，ＩＲ组平均重建时间约为ＦＢＰ组

的４倍。
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图１　患者，女，６９岁，右膝重度骨关节炎行膝关节关节置换术后３天。ａ）ＦＢＰ重建模式图像，人工膝关节假体周围硬化束金

属伪影明显，假体边界欠清，关节间隙内有明显金属伪影；ｂ）ＦＢＰ重建模式图像；ｃ）ＩＲ重建模式图像；ｄ）ＩＲ重建模式图像，

人工膝关节假体边界清晰，关节间隙内聚氨酸脂软垫显示清晰（箭），假体与骨水泥无间隙吻合，无金属伪影。　图２　患者，

女，６８岁，右膝ＴＫＡ术后一周。ａ）ＦＢＰ重建图像，假体周围低密度金属伪影明显（箭），无法观察人工膝关节周围组织相连情

况；ｂ）ＩＲ重建图像，假体边界清晰无伪影，假体与周围组织吻合良好。　图３　患者，女，７７岁，右膝ＴＫＡ术后４年半，临床怀

疑假体周围骨溶解，假体松动。ａ）ＦＢＰ重建图像，人工膝关节假体周围低密度金属伪影明显，不利于临床诊断；ｂ）ＩＲ重建图

像，右膝胫骨平台外侧人工关节面下见大片骨质吸收囊变，边缘硬化，胫骨平台下缘稍弯曲变形，假体移位，假体下份与骨水泥

有明显间隙，无金属伪影。

讨　论

全膝关节置换术的术后观察、疗效随访和愈后评

价主要依赖影像学检查，目前，国内外主要采用ＤＲ检

查和ＣＴ扫描，ＭＲＩ由于金属植入物所产生的强磁敏

感伪影会影响成像质量和诊断效能而不予采纳［４］；常

规采取普通Ｘ线ＤＲ检查，可了解其术后恢复情况，普

通ＤＲ是分布于二维空间的平面图像，所包括的影像

结构相互重叠、遮盖，植入物的连接部往往不容易显

示，局部细节观察受限［５］；膝关节 ＭＳＣＴ扫描可进行

多平面重建、多角度显示，已经成为骨科检查的一个重

要手段，而术后有假体金属植入物的病例在行ＣＴ扫

描时，金属植入物易产生线束硬化伪影，表现为明暗相

间的条状、放射状伪影，影响对假体与周围骨组织连

接部的观察，使图像质量明显降低，甚至无法诊

断［６，７］，而数字化断层融合可以弥补此类检查的不足。

ＤＴＳ主要有两种重建模式，即ＦＢＰ和ＩＲ，ＦＢＰ适

用于各部位的图像重建，可用于观察肺、支气管、四肢

关节、泌尿系、脊柱、消化系统等，但有金属植入物的患

者扫描后进行后处理得到的图像，骨纹理显示虽清晰，
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但假体周围金属伪影较重，不利于临床诊疗。ＩＲ适用

于所有体内含有金属植入物的受检者，重建得到的图

像能显著降低金属伪影，ＩＲ可回顾性重建任意深度的

层面图像，能清晰地逐层显示植入物与周围结构，其显

示的骨骼解剖结构空间位置直观，能得到更多细节，可

有效弥补ＣＴ或 ＭＲＩ产生金属伪影的不足。尽管断

层融合图像的密度分辨力不及ＣＴ，但辐射剂量明显

低于ＣＴ，由于膝关节置换术后需进行多次不定期的Ｘ

线摄影复查，使得患者所接受的辐射剂量问题得到重

视，为了降低辐射剂量，减少金属伪影，应选择低剂量、

低辐射检查方案，据文献报道，ＴＯＭＯＳ的辐射剂量略

高于常规 ＤＲ，但远低于 ＭＳＣＴ，辐射剂量仅相当于

ＭＳＣＴ的１／８～１／５
［８，９］。因此在临床 Ｘ线检查应用

中，ＤＴＳ摄影有着独特的应用价值。

本研究采用两种重建技术进行对比，ＩＲ重建后图

像显著消除了金属伪影，优片率为８８．６％，提高了人

工膝关节周围与骨组织相溶的显示能力，可清晰展现

金属植入物与周围骨质的解剖结构。ＦＢＰ重建后的

图像人工关节周围产生的金属伪影明显，假体与周围

的骨融合细节显示较差，优片率为６２％，ＩＲ组优片率

高于ＦＢＰ组，差异有统计学意义（犘＜０．０５）。ＦＢＰ组

与ＩＲ组人工膝关节各区的金属伪影参数比较，ＩＲ组

重建图像在Ａ１、Ａ３～Ａ７区域无金属伪影，仅３例Ａ２

区域可见少许金属伪影，Ａ７区域关节间隙内聚氨酸脂

软垫显示清晰；ＦＢＰ组人工膝关节假体在Ａ１～Ａ７区

域均可见金属伪影，伪影长度为０．５～２．２ｍｍ，ＦＢＰ

组重建图像 Ａ１～Ａ７区域均可见金属伪影，其中 Ａ７

区域最多。ＩＲ组显示金属植入物边缘清晰，假体与周

边骨水泥的融合度、人工关节间隙的显示度都较ＦＢＰ

图像明显改善，能显示植入物的外形、植入物与周围的

吻合精密性、修复后的膝关节关节间隙情况，图像质量

不受金属植入物的影响，能提高图像的空间分辨力，弥

补了常规ＤＲ应用于人工膝关节检查时的诸多不足，

克服组织间的重叠，提供图像的伪影较 ＭＳＣＴ少，能

解决患者有多种金属植入物而产生较多伪影的问题。

通过实际应用发现，ＩＲ技术可减少金属植入物的

伪影，改善图像质量，由于本次研究样本量较小，而植

入金属产生的伪影与金属的形状、大小、形态、种类及

重建使用的参数都有关［１０，１１］，因此，接下来的研究应

纳入更多的患者，使此类研究结果更具说服力。

在实际工作中笔者发现ＩＲ技术对于带有金属植

入物的扫描有明显降低金属伪影的作用，但重建数据

量大，因此耗时较ＦＢＰ长，应该在未来的设计中有所

改善。因此现在最好的重建方式为先采用ＦＢＰ技术，

找出兴趣层数值后，再用ＩＲ技术针对兴趣层进行重

建，方可提高工作效率。

综上所述，人工膝关节行ＤＴＳ检查时，运用ＩＲ可

回顾性重建任意深度的层面图像，辐射剂量低，可有效

消除金属所产生的伪影，能清晰显示人工膝关节的假

体与周围组织的连接部细节，可为临床有金属植入物

的受检者的术后观察、疗效随访和愈后评价提供一种

新的方法，是一种值得推广的新型检查方法。

参考文献：

［１］　姜荣，贺文，原媛，等．下肢全长拼接摄影在下肢截骨术中的应用

价值［Ｊ］．放射学实践，２０１４，２９（６）：６９８７００．

［２］　张元民，赵晓伟，王雷，等．人工全膝关节置换术治疗 ＯＡ及疗效

观察［Ｊ］．山东医药，２００９，４９（３４）：６５６６．

［３］　武艾芳，许轶群，徐烈富，等．双源ＣＴ单能谱成像技术在正确评估

金属植入物周围组织ＣＴ值中的应用［Ｊ］．国际放射医学核医学杂

志，２０１３，３７（４）：２０７２１０．

［４］　陈财忠，李韧晨，张澍杰，等．去金属伪影序列在脊柱金属植入物

患者 ＭＲ成像中的应用［Ｊ］．中华放射学杂志，２０１４，４８（４）：３２０

３２１．

［５］　王锋，闫法舫，刘帆，等．Ｘ线数字断层融合技术在骨关节外伤检

查中的应用价值［Ｊ］．吉林医学，２０１０，３１（６）：７５８７５９．

［６］　赵传军，王烈伟．ＣＴ图像伪影及其解决方案［Ｊ］．中国医疗设备，

２０１４，２９（４）：１６６１６７．

［７］　ＬｅｅＭＪ，ＫｉｍＳ，ＬｅｅＳＡ，ｅｔａｌ．Ｏｖｅｒｃｏｍｉｎｇａｒｔｉｆａｃｔｓｆｒｏｍｍｅｔａｌｌｉｃ

ｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃｉｍｐｌａｎｔｓａｒｔｈｏｐｅｄｉｃｉｍｐｌａｎｔｓａｔｈｉｇｈｆｉｅｌｄｓｔｒｅｎｇｈｔｈ

ＭＲｉｍａｇｉｎｇａｎｄｍｕｌｔｉｄｅｔｅｃｔｏｒＣＴ［Ｊ］．Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｉｃｓ，２００７，２７

（３）：７９１８０３．

［８］　张殿星，武乐斌，张翼，等．数字化体层融合在胸部检查中辐射剂

量的研究［Ｊ］．中华放射学杂志，２０１２，４６（３）：２７５２７８．

［９］　ＭｅｒｍｕｙｓＫ，ＧｅｅｔｅｒＦＤ，ＢａｃｈｅｒＫ，ｅｔａｌ．Ｄｉｇｉｔａｌｔｏｍｏｓｙｎｔｈｅｓｉｓｉｎ

ｔｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｕｒｏｌｉｔｈｉａｓｉｓ：ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎｄｄｏｓｉｍｅｔｒｙ

ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｄｉｇｉｔａｌｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙｗｉｔｈＭＤＣＴａｓｔｈｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

ｓｔａｎｄａｒｄ［Ｊ］．ＡＪＲ，２０１０，１９５（１）：１６１１６７．

［１０］　ＤｏｕｇｌａｓＡｋｉｎｗａｎｄｅＡＣ，ＢｕｃｋｗａｌｔｅｒＫＡ，ＲｙｄｂｅｒｇＪ，ｅｔａｌ．Ｍｕｌｔｉ

ｃｈａｎｎｅｌＣＴ：ｅｖａｌｕａｔｉｎｇｔｈｅｓｐｉｎｅｉｎｐｏｓｔｏｐｅｒａｔｉｖｅｐａｔｉｅｎｔｓｗｉｔｈｏｒ

ｔｈｏｐａｅｄｉｃｈａｒｄｗａｒｅ［Ｊ］．Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｉｃｓ，２００６（ｓｕｐｐｌ１）：９７１１０．

［１１］　宣伟玲，赵凯宇，刘淼，等．宝石能谱ＣＴ在去除常见ＣＴ图像伪

影中的应用［Ｊ］．中华医疗设备，２０１３，２８（１）：１５７１５８．

（收稿日期：２０１５０８１４　修回日期：２０１５１２０３）

３２４放射学实践２０１６年５月第３１卷第５期　ＲａｄｉｏｌＰｒａｃｔｉｃｅ，Ｍａｙ２０１６，Ｖｏｌ３１，Ｎｏ．５


